Stupsk, dnia 07.09.2015r

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawe¢ prébéwek proézniowych — sprawa
15/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz.
907 z po6zn. zmianami) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z wyjasnieniami. W przedmiotowym
postepowaniu wplynety nastepujace zapytania:

1. Czy Zamawiajgcy dopuéci w punkcie 1(przedmiot zamoéwienia arkusz cenowy)
probowke prézniowg z zelem separujgcym i EDTA o pojemnosci 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza probéwke prozniowq z zelem separujacym i EDTA o
pojemnosci 8,5 ml.

2. Czy Zamawiajgcy dopusci w punkcie 2 (przedmiot zamoéwienia arkusz
cenowy) , probéwke prézniowg z zelem separujgcym i EDTA o pojemnosci 5
ml ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza probéwke prézniowa z zelem separujacym i EDTA o
pojemnosci 5 ml..

3. Czy Zamawiajgcy dopusci w punkcie 3 , (przedmiot zamowienia arkusz
cenowy) probowke proézniowg z wersenianem potasowym do oznaczenia
morfologii krwi?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza probéwke prézniowa z wersenianem potasowym do
oznaczania morfologii krwi (K;EDTA.)

4. Czy Zamawiajgcy dopusci w punkcie 4 (przedmiot zamowienia arkusz
cenowy), probéwke prézniowg z EDTA o pojemnosci 6 ml ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza probéwke z EDTA o pojemnosci 6 ml.

5.Czy Zamawiajgcy dopusci w punkcie 5 (przedmiot zamowienia arkusz cenowy),
probowke prozniowg z zelem separujgcym i aktywatorem krzepniecia o
pojemnosci 8,5 ml ?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza probowke 2z zelem separujacym i
aktywatorem krzepniecia o pojemnosci 8,5 ml.

6.Czy Zamawiajacy dopusci w punkcie 6 (przedmiot zamoéwienia arkusz cenowy),
proboéwke prézniowa pustg (nawet bez aktywatora wykrzepiania o pojemnosci 3
ml ?



Odp.: Zamawiajacy nie dopuszcza probdéwki prézniowej pustej ( do badan
serologicznych konsultacyjnych) o pojemnosci 3 ml ( zbyt mata objetos¢).

7. Czy zgodnie z Dyrektywa Unijng 2010/32 z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie
wykonania umowy ramowej dotyczacej zapobiegania zranieniom ostrymi
narzedziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej zawartej miedzy HOSPEEM,
a EPSU oraz rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac zwigzanych
Z narazeniem na zranienie ostrymi narzedziami uzywanymi przy udzielaniu
Swiadczen zdrowotnych, Zamawiajacy oczekuje zaoferowania igiet bezpiecznych
tzn. takich, gdzie zabezpieczenie igly jest zintegrowane z kaniulg igly
(z wbudowanym mechanizmem zabezpieczajgcym)? Jeéli tak to czy Zamawiajgcy
zgodzi sie na zaoferowanie igty 0,8 mm z zabezpieczeniem zintegrowanym z
kaniulg igty?

Odp.: Zamawiajacy dopuszcza igty 0,8 mm z zabezpieczeniem
zintegrowanym z kaniula igty.

8. Czy Zamawiajgcy dopusci w punkcie 8.2.1 ,materiaty producenta /dystrybutora
tji. karta katalogowa Iub folder w j. polskim — ze zdjeciem / rysunkiem oraz nr
katalogowymi ....” materiaty w formie elektronicznej (ptyta CD)?

Odp.: Zamawiajacy wyraza zgode

9.Czy Zamawiajgcy oczekuje dofgczenia do oferty, opinii niezaleznego

od producenta os$rodka, potwierdzajgcego stabilno$é materiatu genetycznego
do badan NAT?

Odp.: Zamawiajacy oczekuje dotaczenia do oferty opinii, niezaleznego od

producenta, osrodka potwierdzajacego stabilnosé¢ materialu genetycznego
do badan NAT.

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 07.09.2015r

Sp. IR




