Stupsk, dnia 30.06.2016 r

dotyczy: Dostaw¢ automatycznych nakluwaczy do pobierania krwi
wlosniczkowej z palca— sprawa 19/2016

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wraz z wyjasnieniami. W przedmiotowym postepowaniu wplynety
nastepujgce zapytania:
1. Czy Zamawiajgcy dopusci automatyczne naktuwacze o gtebokosci naktucia 2,0
mm szer. 0,8 mm?
Odp.: Zamawiajacy dopuszcza nakluwacze w rozmiarze 2,0 mm, szer.0,8 mm.

2. Czy Zamawiajagcy dopusci wycene za opakowanie, z odpowiednim
przeliczeniem ilosci?
Odp.: Zamawiajacy wyraza zgodg.

3. prosimy o uszczegétowienie rozmiaru - czy Zamawiajacy opisujac szeroko$¢ 1,5
mm mial na mysli szeroko$¢ lancetu ?

Jezeli Zamawiajgcemu chodzito o nakluwacz typu Medlance o rozmiarze 2,0 mm x
1,5 mm to tego typu naktuwacz jest wyposazony w nozyk - nie igle.

Prosimy o potwierdzenie, iz Zamawiajagcy wymaga nakluwacza nozykowego o
rozmiarze nozyka 2,0mm x 1,5mm typu Medlance.
Tego typu nozyk umozliwia pozyskanie b. duzej ilosci krwi kapilarnej pobranej z
opuszki palca lub pigty.

Odp.: Zamawiajacy wymaga sterylnych jednorazowych automatycznych
nakluwaczy do pobierania krwi wlosniczkowej z palca

Majac na wzgledzie, iz powyzsze wyjasnienia nie wymagajag dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajacy nie przedtuza wskazanego w SIWZ terminu
sktadania ofert.

Wyjasnienia tresci SIWZ sa wigzace dla wszystkich Wykonawcdw i nalezy je uwzglednié
przy sporzadzaniu i sktadaniu ofert.

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stromie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 30.06.2016 roku.

Sp. IR




