Stupsk, dnia 04.11.2015 r

dotyczy: ,Dostawa, montaz, uruchomienie i utrzymanie systemu monitoringu
temperatur”— sprawa 21/2015

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz.
907 z pozn. zmianami) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan dotyczacych zapisow
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z wyjasnieniami. W przedmiotowym
postepowaniu wptynely nastepujgce zapytania:

1. Czy taki zapis (pkt 2.7 zal5) wyklucza z postepowania wykonawce systemow dostarczonych i
serwisowanych od 2009 roku a skladajacych si¢ z czterech autonomicznie dziatajacych
systemow zainstalowanych w Centrum oraz Oddziatach Terenowych jednej (w rozumieniu
Ustawy) jednostki stuzby krwi?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zamawiajacy udzielit odpowiedzi okre$lajacej rozdzielczo$¢ pomiaréw. Jaka zatem jest
wymagana dokladno$¢é pomiaré6w? (w mojej opinii doktadno$¢ powinna wynosi¢ 0,1°C,
rozdzielczo$¢ o rzad wyzej - 0,01°C)

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ i poprzez cech¢ dokladnosé
rozumie rozdzielczo$¢ pomiardow .

3. Jak czesto bedzie przeprowadzana walidacja wskazan czujnikéw w czasie eksploatacji
systemu?

Odp.: Zamawiajacy informuje, ze walidacja wskazanych czujnikéw odbywad si¢
bedzie raz w roku i kazdorazowo po naprawie.

4.Zamawiajagcy w pkt 1.5 zal5 okre§la wymagany sposob komunikacji z czujnikami jako
bezprzewodowy. Bezprzewodowy system odczytu czujnikbw narazony jest na
ograniczenia spowodowane zaktdceniami i/lub ztg propagacja fal radiowych ktére
moga zmieniac sie w czasie eksploatacji systemu.

Czy Zamawiajgcy dopusci montaz systemu opartego o komunikacje przewodowa pozbawiong
tych wad?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ,

5.Zamawiajagcy w pkt 2.5 zawarl wymaganie okreslajace miejsce pracy systemu jako
bezpieczne serwery wirtualne. Ryzyko zwigzane z funkcjonowaniem takiego systemu zalezne
jest od najstabszego ogniwa w fancuchu przetwarzania/przesylania danych.

O ile samo dziatanie serwer6w mozna uznaé za pozbawione ryzyka to komunikacja mi¢dzy
serwerami a miejscem pomiaru a zwlaszcza miejscem zglaszania alarmu(sytuacja krytyczna
od ktérej zalezy podjecie wlasciwych dzialan przez operatora systemu) jest zalezna od
funkcjonowania sieci teleinformatycznej obstugiwanej przez rézne podmioty.
Bezpieczniejszym, mniej skomplikowanym oraz pozbawionym oplat za utrzymanie
rozwigzaniem jest dedykowany serwer lokalny.

Czy zamawiajacy dopusci instalacje systemu na dedykowanym serwerze lokalnym przez
usuniecie pkt 2.5 z wymagan?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.




6.Czy zamawiajacy dopuszcza stosowanie czujnikow elektronicznych np. DSI18B20
spelniajacych wymagania odnosnie zakresu pomiarowego oraz dokladnosci (po kalibracji)
jako réwnowaznych do Pt1000?

Odp.: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

Majac na wzgledzie, iz powyzsze wyjasnienia nie wymagajg dodatkowego czasu na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy nie przedtuza wskazanego w SIWZ terminu

sktadania ofert.
Wyjasnienia tresci SIWZ sa wigzace dla wszystkich Wykonawcdw i nalezy je uwzglednié
przy sporzadzaniu i sktadaniu ofert.

Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego
w dniu 04.11.2015ro0ku.

Sp. IR




